
 
Strep A Rapid Test Cassette  
  (Throat Swab) 

Package Insert 
REF RAPAT502 English 

A rapid test for the qualitative detection of Strep A antigens in human throat swab specimens. 
For professional in vitro diagnostic use only. 

【INTENDED USE】 

The Strep A Rapid Test Cassette is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative 

detection of Strep A antigens from human throat swab specimens to aid in the diagnosis of Group A 

Streptococcal infection. 

【SUMMARY】 

Streptococcus pyogenes is non-motile gram-positive cocci, which contains the Lancefield group A 

antigens that can cause serious infections such as pharyngitis, respiratory infection, impetigo, 

endocarditis, meningitis, puerperal sepsis, and arthritis.1 Left untreated, these infections can lead to 

serious complications, including rheumatic fever and peritonsillar abscess.2 Traditional identification 

procedures for Group A Streptococci infection involve the isolation and identification of viable 

organisms using techniques that require 24 to 48 hours or longer.3.4 

The Strep A Rapid Test Cassette is a rapid test to qualitatively detect the presence of Strep A antigens 

in throat swab specimens, providing results within 5 minutes. The test utilizes antibodies specific for 

whole cell Lancefield Group A Streptococcus to selectively detect Strep A antigens in a throat swab 

specimen. 

【PRINCIPLE】 

The Strep A Rapid Test Cassette is a qualitative, lateral flow immunoassay for the detection of Strep A 

carbohydrate antigen in a throat swab. In this test, antibody specific to Strep A carbohydrate antigen is 

coated on the test line region of the test. During testing, the extracted throat swab specimen reacts 

with an antibody to Strep A that is coated onto particles. The mixture migrates up the membrane to 

react with the antibody to Strep A on the membrane and generate a color line in the test line region. 

The presence of this color line in the test line region indicates a positive result, while its absence 

indicates a negative result. To serve as a procedural control, a colored line will always appear in the 

control line region, indicating that proper volume of specimen has been added and membrane wicking 

has occurred. 

【REAGENT】 

The test contains Strep A antibody coated particles and Strep A antibodies coated on the membrane. 

【PRECAUTIONS】 

1. For professional in vitro diagnostic use only. Do not use after the expiration date. 

2. Do not eat, drink or smoke in the area where the specimens and kits are handled. 

3. Handle all specimens as if they contain infectious agents. Observe established precautions against 

microbiological hazards throughout the procedure and follow the standard procedures for proper 

disposal of specimens. 

4. Wear protective clothing such as laboratory coats, disposable gloves and eye protection when 

specimens are assayed. 

5. The used test should be discarded according to local regulations. 

6. Humidity and temperature can adversely affect results. 

7. Do not use test if pouch is damaged. 

8. Reagent 2 contains an acidic solution. If the solution contacts the skin or eye, flush with large 

volumes of water. 

9. The positive and negative controls contain Proclin300 as a preservative. 

10. Do not interchange reagent bottle caps. 

11. Do not interchange external control solution bottle caps. 

【STORAGE AND STABILITY】 

Store as packaged in the sealed pouch at room temperature or refrigerated (2-30°C). The test is stable 

through the expiration date printed on the sealed pouch. The test must remain in the sealed pouch 

until use. DO NOT FREEZE. Do not use beyond the expiration date. 

【SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION】 

1. Collect the throat swab specimen with the sterile swab that is provided in the kit. Transport swabs 

containing modified Stuart’s or Amies medium can also be used with this product. Swab the 

posterior pharynx, tonsils and other inflamed areas. Avoid touching the tongue, cheeks and teeth 

with the swab.5 

2. Testing should be performed immediately after the specimens have been collected. Swab 

specimens may be stored in a clean, dry plastic tube for up to 8 hours at room temperature or 72 

hours at 2-8°C. 

3. If a culture is desired, lightly roll the swab tip onto a Group A selective (GAS) blood agar plate 

before using the swab in the Strep A Rapid Test Cassette 

【MATERIALS】 

Materials Provided 

 Test cassettes  Extraction tubes  Sterile swabs 

 Workstation  Dropper tips  Package insert 

 Extraction reagent 1 (2M NaNO2)  Extraction reagent 2 (0.027M Citric acid) 

 Positive control(Non-viable Strep A; 0.01% Proclin300) 

 Negative control(Non-viable Strep C; 0.01% Proclin300) 

Materials Required But Not Provided 

 Timer 

【DIRECTIONS FOR USE】 

Allow the test, reagents, throat swab specimen and/or controls to reach room temperature 

(15-30°C) prior to testing. 

1. Remove the test cassette from the sealed foil pouch and use it within one hour. Best results will be 

obtained if the test is performed immediately after opening the foil pouch. 

2. Hold the Extraction Reagent 1 bottle vertically and add 4 full drops (approximately 240 μL) of 

Extraction Reagent 1 to an extraction tube. Extraction Reagent 1 is red in color. Hold the Extraction 

Reagent 2 bottle vertically and add 4 full drops (approximately 160 μL) of Extraction Reagent 2 to 

the tube. Extraction Reagent 2 is colorless. Mix the solution by gently swirling the extraction tube. 

The addition of Extraction Reagent 2 to Extraction Reagent 1 changes the color of the solution from 

red to yellow. See illustration 1. 

3. Immediately add the swab into the extraction tube, agitate the swab vigorously 15 times, Leave the 

swab in the extraction test tube for 1 minute. See illustration 2 

4. Press the swab against the side of the tube and squeeze the bottom of the tube while removing the 

swab so that most of the liquid stays in the tube. Discard the swab. See illustration 3 

5. Fit the dropper tip on top of the extraction tube. Place the test cassette on a clean and level surface. 

Add three drops of the solution (approx.100 μL) to the sample well and then start the timer. Read 

the result at 5 minutes. Do not interpret the result after 10 minutes. See illustration 4 and 

illustration 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【INTERPRETATION OF RESULTS】 

(Please refer to the illustration above) 

POSITIVE:* Two colored lines appear. One colored line should be in the control line region (C) and 

another colored line should be in the test line region (T). A positive result indicates that Strep A was 

detected in the specimen. 

*NOTE: The intensity of the color in the test line region (T) will vary depending on the concentration of 

Strep A present in the specimen. Therefore, any shade of color in the test line region (T) should be 

considered positive. 

NEGATIVE: One colored line appears in the control line region (C). No line appears in the test line 

region (T). A negative result indicates that Strep A antigen is not present in the specimen, or is present 

below the detectable level of the test. The patient’s specimen should be cultured to confirm the 

absence of Strep A infection. If clinical symptoms are not consistent with results, obtain another 

specimen for culture. 

INVALID: Control line fails to appear. Insufficient specimen volume or incorrect procedural 

techniques are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the 

test with a new test. If the problem persists, discontinue using the test kit immediately and contact your 

local distributor. 

【QUALITY CONTROL】 

Internal Quality Control 

Internal procedural controls are included in the test. A colored line appearing in the control region (C) 

is an internal procedural control. It confirms sufficient specimen volume, adequate membrane wicking 

and correct procedural technique. 

External Quality Control 

It is recommended that a positive and negative external control be run every 25 tests, and as deemed 

necessary by internal laboratory procedures. External positive and negative controls are supplied in 

the kit. Alternatively, other Group A and non-Group A Streptococcus reference strains may be used as 

external controls. Some commercial controls may contain interfering preservatives; therefore, other 

commercial controls are not recommended. 

Procedure for External Quality Control Testing 

1. Add 4 full drops of Extraction Reagent 1 and 4 full drops of Extraction Reagent 2 into an extraction 

tube. Tap the bottom of the tube gently to mix the liquid. 

2. Add 1 full drop of positive or negative control solution into the tube, holding the bottle upright. 

3. Place a clean swab into this extraction tube and agitate the swab in the solution by rotating it at 

least 15 times. Leave the swab in the extraction tube for 1 minute. Then express the liquid from the 

swab head by rolling the swab against the inside of the extraction tube and squeezing the 

extraction tube as the swab is withdrawn. Discard the swab. 

4. Continue with Step 5 of Directions For Use. 

If the controls do not yield the expected results, do not use the test results. Repeat the test or 

contact your distributor. 

【LIMITATIONS】 

1. The Strep A Rapid Test Cassette is for in vitro diagnostic use only. The test should be used for the 

detection of Strep A antigen in throat swab specimens only. Neither the quantitative value nor the 

rate of increase in Strep A antigen concentration can be determined by this qualitative test. 

2. This test will only indicate the presence of Strep A antigen in the specimen from both viable and 

non-viable Group A Streptococcus bacteria. 

3. A negative result should be confirmed by culture. A negative result may be obtained if the 

concentration of the Strep A antigen present in the throat swab is not adequate or is below the 

detectable level of the test. 

4. Excess blood or mucus on the swab specimen may interfere with test performance and may yield a 

false positive result. Avoid touching the tongue, cheeks, and teeth5 and any bleeding areas of the 

mouth with the swab when collecting specimens. 

5. As with all diagnostic tests, all results must be interpreted together with other clinical information 

available to the physician. 

【PERFORMANCE CHARACTERISTICS】 

Sensitivity and Specificity 

Using three medical centers for evaluation, a total of 526 throat swabs were collected from patients 

exhibiting symptoms of pharyngitis. Each swab was rolled onto a sheep blood agar plate, and then 

tested by the Strep A Rapid Test Cassette (Throat Swab). The plates were further streaked for 

isolation, and then incubated at 37°C with 5-10% CO2 and a Bacitracin disk for 18-24 hours. The 

negative culture plates were incubated for an additional 18-24 hours. Possible GAS colonies were 

subcultured and confirmed with a commercially available latex agglutination grouping kit. Of the 526 

total specimens, 404 were confirmed to be negative and 122 were confirmed to be positive by culture. 

During this study, one Strep F specimens yielded positive results with the Test. One of these 

specimens was re-cultured, then re-tested and yielded a negative result. Three additional different 

Strep F strains were cultured and tested for cross-reactivity and also yielded negative results. 

Method Culture 
Total Results 

Strep A Rapid Test 

Cassette 

Results Positive Negative 

Positive 116 9 125 

Negative 6 395 401 

Total Results 122 404 526 

Relative Sensitivity: 95.1% (95%CI*: 89.6%-98.2%)                     *Confidence Interval 
Relative Specificity: 97.8% (95%CI*: 95.8%-99%) 

Accuracy: 97.1% (95%CI*: 95.3%-98.4%) 

Cross Reactivity 

The following organisms were tested at 1.0 x 107 CFU/mL and were all found to be negative when 

tested with the Strep A Rapid Test Cassette. No mucoid-producing strains were tested. 

Group B Streptococcus Neisseria meningitidis Serratia marcescens 

Group F Streptococcus Neisseria sicca   Klebsiella pneumoniae 

Streptococcus pneumoniae Branhamella catarrhalis Bordetella pertussis 

Streptococcus mutans   Group C Streptococcus Neisseria gonorrhea 

Staphylococcus aureus Group G Streptococcus Neisseria subflava 

Corynebacterium diphtheria Streptococcus sanguis Hemophilus influenza 

Candida albicans Staphylococcus epidermidis Pseudomonas aeruginosa 

Enterococcus faecalis   
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    Strep A Rapid Test Cassette  
  (Prélèvement de Gorge) 

                                              Mode d’Emploi 
REF RAPAT502 Français 

Test rapide pour la détection qualitative d’antigène du streptocoque A dans des prélèvements de 
gorge humain. 
Pour diagnostic in vitro à usage professionnel uniquement.  
【INDICATIONS】 
Le Strep A Rapid Test Cassette (Prélèvement de Gorge) est un test immunochromatographique 
rapide pour la détection qualitative d’antigène du streptocoque du groupe A à partir de 
prélèvements de gorge humain comme aide au diagnostic des infections à streptocoques du 
groupe A.  
【RESUME】 
Streptococcus pyogenes est une bactérie non mobile, cocci gram positive qui contient l’antigène 
du goupre A de la classification de Lancefield. Il est responsable d’infections sévères telles 
pharyngites, infections respiratoires, impétigo, endocardites, méningites, sepsis puerperal, et 
arthrites.

1
 En l’absence de traitement, ces infections peuvent provoquer des complications 

sérieuses incluant rhumatisme articulaire aigu, phlegmon.
2
 La méthode traditionnelle 

d’identification par culture implique l’isolation et l’identification de germes viables en 24 à 48 
heures minimum.
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Le Strep A Rapid Test Cassette (Prélèvement de Gorge) est un test rapide qui détecte de 
façonqualitative la présence de l’antigène du streptocoque A dans des prélèvements de gorge et 
fournit un résultat en 5 minutes. Le test utilise des anticorps spécifiques du streptocoque fu 
groupe A pour la mise en évidence spécifique de l’antigène du streptocoque A dans les 
prélèvements de gorge.  
【PRINCIPE】 
Le Strep A Rapid Test Cassette (Prélèvement de Gorge) est un test immunochromatographique 
sur membrane utilisant une méthode sandwich de capture. Un anticorps anti-streptocoque A est 
fixé au niveau de la région test de la membrane. Un second anticorps anti-streptocoque A est 
conjugué à des particules de latex mauves et placé juste au dessus de la zone d’immersion de la 
membrane. Dans un premier temps, l’antigène spécifique des streptocoques du groupe A est 
extrait de l’écouvillon à partir des réactifs d’extraction. Le milieu d’extraction est ensuite déposé 
dans le puits échantillon de la cassette. L’antigène spécifique des streptocoques du groupe A va 
se lier à l’anticorps marqué aux particules colorées. Le mélange va migrer par chromatographie 
le long de la membrane et le complexe va se fixer au niveau de la zone test. La présence d’une 
ligne mauve au niveau de la zone test indique un résultat positif tandis que l’absence de ligne 
mauve indique un résultat négatif. Au niveau de la zone contrôle, l’apparition d’une bande mauve 
signe le bon fonctionnement du test. L’absence de cette bande indique un mauvais 
fonctionnement du test et le résultat n’est pas valide. 
【REACTIFS】 
La cassette contient des particules couvertes anticorps anti-streptocoque A et anticorps anti-
streptocoque A fixes sur la membrane. 
【PRECAUTIONS】 
1. Pour usage professionnel in vitro uniquement. Ne pas utiliser le test au delà de la date de 

péremption. 
2. Ne pas manger, boire ou fumer à proximité des endroits ou le test et les échantillons sont 

manipulés. 
3. Les échantillons peuvent être contaminés par des agents infectieux. Considérer le matériel 

directement en contact avec les échantillons comme des produits contaminés. 
4. Se munir d’une blouse, de gants et de lunettes de protection lors de la manipulation des 

échantillons. 
5. Le test, une fois utilisé, doit être éliminé selon les procédures locales. 
6. L’humidité et la température peuvent affecter les résultats du test. 
7. Ne pas utiliser si le sachet aluminium est endommagé.  
8. Le réactif d’extraction 2 est caustique. Eviter le contact avec les muqueuses. 
9. Les contrôles positifs et négatifs contiennent Proclin300 comme conservateur. 
10. Ne pas interchanger les bouchons des flacons d’extraction. 
11. Ne pas interrchanger les bouchons des contrôles positifs et négatifs. 
【CONSERVATION ET STABILITE】 
Tous les éléments de la trousse peuvent être conservés à température ambiante ou au 
réfrigérateur (2-30°C). NE PAS CONGELER. La cassette est stable jusqu’à la date de 
péremption indiquée sur le sachet aluminium. La cassette doit être conservée dans son sachet 
aluminium jusqu’à utilisation. Ne pas utiliser au delà de la date de péremption indiquée sur le 
coffret. 
【RECUEIL ET PREPARATION DE L’ECHANTILLON】 
 Prélever avec l’écouvillon stérile fourni dans le coffret. Les écouvillons transportés contenant 

les Stuart ou Amies modifiés, peuvent aussi être utilisés avec ce produit. Ecouvillonner la 
partie postérieure du pharynx, les amygdales et les autres zone inflammées. Eviter le contact 
avec la langue, les joues et les dents.
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 Les tests doivent être faits immédiatement après le prélèvement des échantillons. Les 
échantillons d’écouvillons peuvent être conservés dans un tube en plastique propre et sec 
jusqu’à une durée de 8 heures à température ambiante ou 72 heures à 2-8°C.  

 Si une culture est désirable, ensemencer le bout de l'écouvillon sur une gélose au sang avant 
d’utiliser l'écouvillon dans Le Strep A Rapid Test Cassette (Prélèvement de Gorge). 

【COMPOSANTS】 
Matériel fourni 

 Cassettes   Bouchon filtre  Tubes d’extraction 
 Ecouvillons stériles    Réactif 1 Strep A 

(2M Nitrite de Sodium)  
 Contrôle positif Strep A  

(Strep A inactivés; 0,01% Proclin300) 
 Portoir 
 Mode d’emploi 

 Réactif 2 Strep A 
(0,027M Acide Citrique) 

 Contrôle négatif Strep A 
(Strep C inactivés; 0,01% Proclin300) 

Matériel nécessaire mais non fourni 
 Chronomètre 
【PROCEDURE】 
Laisser revenir à température ambiante (15-30°C) les cassettes, les réactifs, les 
écouvillons et les contrôles avant la réalisation du test.  
1. Sortir la cassette du sachet aluminium juste avant la réalisation du test. Il est recommandé 

d’utiliser la cassette juste après avoir ouvert le sachet aluminium pour optimiser la qualité du 
résultat. 

 
 

2. Oter le capuchon du tube d’extraction A et ajouter 4 gouttes du réactif d’extraction A de 
couleur rose dans le tube d’extraction (environ 240 µL). Oter le capuchon du tube d’extraction 
B et ajouter 4 gouttes du réactif d’extraction B incolore dans le tube d’extraction (environ         
160 µL). Mélanger les deux solutions par agitation légère. La couleur du mélange vire du rose 
au jaune. Cf. illustration 1. 

3. Introduire l’écouvillon dans le tube. Agiter l’écouvillon en réalisant une dizaine de rotation 
dans le mélange d’extraction. Laisser l’écouvillon reposer une minute dans le tube 
d’extraction. Exprimer l’écouvillon fortement contre les parois du tube pour expulser le 
maximum de liquide. Jeter l’écouvillon. Cf. illustration 2. 

4. Poser le bouchon filtre sur le tube d’extraction. Poser la cassette sur une surface plane et 
propre. Ajouter 3 gouttes de solution (approx. 100 µL) dans le puits échantillon (S) et 
déclencher le chronomètre. Cf. illustration 3. 

5. Attendre l’apparition des bandes colorées. Lire le résultat au bout de 5 minutes. Ne pas lire 
au delà de 10 minutes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【INTEPRETATION DES RESULTATS】 

(Conformément illustration ci-dessus) 
POSITIF:* Deux lignes colorées apparaissent. L'une dans la zone de contrôle (C), l'autre dans 
la zone de test (T). L’échantillon contient du streptocoque du groupe A.  
*NOTE: L’intensité de la bande test (T) varie en fonction de la concentration en antigène du 
streptocoque du groupe A. Une bande même de très faible intensité doit être considérée comme 
résultat positif. 
NEGATIF: Une ligne colorée apparaît dans la zone de contrôle (C). Aucune ligne rouge ou 
rose n'apparaît dans la zone de test (T). L’antigène du streptocoque du groupe A n’a pas été 
détecté. L’échantillon doit être analysé par culture pour confirmer l’absence d’infection à 
streptocoque du groupe A. Si les symptômes cliniques ne sont pas en rapport avec le résultat, 
reprélever un échantillon pour confirmation par culture. 
NON VALIDE: La ligne de contrôle n'apparaît pas. Un volume d'échantillon insuffisant ou une 
manipulation incorrecte du test en sont les causes probables. Relire les instructions et refaire le 
test avec une nouvelle cassette. Si le problème persiste, cesser toute utilisation du coffret et 
contacter votre distributeur local. 
【CONTROLE QUALITE】 

Contrôle de qualité interne 
Une procédure de contrôle interne est incluse dans le test. La bande de contrôle (C) est 
considérée comme un contrôle interne de bon fonctionnement de la cassette et des réactifs. Sa 
présence confirme un volume suffisant d’échantillon et une procédure technique correcte.  

Contrôle de qualité externe 
Il est recommandé et aussi necessaire selon la procedure du laboratoire interne, d’utiliser un 
contrôle externe positif et négatif apres chaque l’usage de 25 tests. Les contrôles externes 
positifs et négatifs sont fournis dans chaque coffret. Autrement, les autres souches re’fe’rentielles 
de Streptococcus du Groupe A et non-Groupe A peuvent etre utilisees comme des controles 
internes. Quelques controles commerciaux peuvent contenir des conservatifs interferants; c’est 
pour ca, les autres controles commerciaux ne sont pas recommende’s. 

Procédure de contrôle de qualité externe 
1. Ajouter 4 gouttes du réactif A et 4 gouttes du réactif B dans un tube d’extraction. Mélaner la 

solution par agitation du tube d’extraction.  
2. Ajouter 1 goutte des contrôles positif et négatif dans le tube d’extraction maintenu en position 

verticale.  
3. Placer un écouvillon propre dans le tube d’extraction et agiter l’écouvillon en une dizaine de 

rotation à l’intérieur du tube. Laisser l’écouvillon 1 minute dans le tube. Exprimer ensuite le 
liquide de l’écouvillon en serrant les parois du tube. Jeter l’écouvillon.  

4. Poursuivre conformément à l’étape 4 de mode d’emploi.  
Si les contrôles ne donnent pas les résultats attendus, ne pas tenir compte des résultats des 
tests. Répéter le test ou contacter votre distributeur local. 

【LIMITES】 
1. Le Strep A Rapid Test Cassette (Prélèvement de Gorge) est destiné à une utilisation in vitro 

uniquement. Il ne permet pas une évaluation quantitative de la concentration en streptocoque 
du groupe A. 

2. Le test détecte la présence d’antigène du streptocoque du groupe A dans l’échantillon 
provenant de bactéries viables ou non viables.  

3.  Un résultat négatif est necessairement confirmé par culture. Un résultat négatif peut être 
obtenu si la concentration en antigène du streptocoque du groupe A présent sur l’écouvillon 
est en dessous du seuil de détection du test.  

4.  Un excès de sang ou de mucus peut interférer avec les performances du test et peut entraîner 
de faux résultats positifs. Eviter de toucher la langue, les joues et les dents
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ainsi que toute zone susceptible de saigner.  
5. Comme pour tout diagnostic in vitro, le diagnostic clinique ne doit pas reposer sur le seul 

résultat du test mais doit être posé par le clinicien après que toutes les évaluations cliniques et 
biologiques aient été réalisées. 

【PERFORMANCE】 
Sensibilité et spécificité  

Une étude tricentrique comparative a porté sur 526 patients présentant des signes d’angines ou 
pharyngites. Chaque échantillon a été ensemencé sur gélose au sang et ensuite testée avec le 
Strep A Rapid Test Cassette (Prélèvement de Gorge). Les géloses ont été incubées 18-24 
heures à 37°C sous 5-10% de CO2 en présence d’un disque de bacitracine. Les cultures 
négatives ont été réincubées 18 à 24 heures supplémentaires. Les colonies bêta hémolytiques 
obtenues sur gélose ont été confirmées comme étant des streptocoques du groupe A par des 
techniques de groupage.  
Sur les 526 échantillons, 404 ont été confirmés négatifs par culture et 122 positifs. Deux 
prélèvements contenant du streptocoque du groupe F ont donné des résultats positifs avec le 
test. L’un des ces échantillons a été retesté et a donné un résultat négatif. 3 autres souches de 
streptocoques du groupe f ont été testés et ont donné des résultats négatifs.  

Méthode Culture 
Total Résultats 

Strep A Rapid Test 
Cassette 

Résultats Positif Négatif 

Positif 116 9 125 

Négatif 6 395 401 

Total Résultats 122 404 526 

Sensibilité Relative: 95,1% (95%CI*: 89,6%-98,2%)       *95% Intervalle de Confiance 
Spécificité Relative: 97,8% (95%CI*: 95,8%-99%) 
Exactitude: 97,1% (95%CI*: 95,3%-98,4%) 

Réactivité croisées 

Les organismes suivants ont été testés à 1,0 x 10
7
 CFU/mL et se sont révélés négatifs avec le 

Strep A Rapid Test Cassette (Prélèvement de Gorge). Aucune souche mucoide n'a été testée. 
Group B Streptococcus Neisseria meningitidis Serratia marcescens 
Group F Streptococcus Neisseria sicca Klebsiella pneumoniae 
Streptococcus pneumoniae Branhamella catarrhalis Bordetella pertussis 
Streptococcus mutans Group C Streptococcus Neisseria gonorrhea 
Staphylococcus aureus Group G Streptococcus Neisseria subflava 
Corynebacterium diphtheria Streptococcus sanguis Hemophilus influenza 
Candida albicans Staphylococcus epidermidis Pseudomonas aeruginosa 
Enterococcus faecalis   
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Positive Culture 
Classification 

Cassette Test 
Rapide Strep A /Culture 

% Agreement 

Rare 8/10 80,0% 
1+ 18/20 90,0% 
2+ 19/20 95,0% 
3+ 33/34 97,1% 
4+ 38/38 100,0% 
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